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REPROCESSING INSTRUCTIONS
GENERAL COMMENTS

The following instructions have been validated by Bausch + Lomb as being CAPABLE of preparing a medical device for re-use. It remains the
responsibility of the processor to ensure that the processing is actually performed using equipment, materials and personnel in the facility
to achieve the desired results. This requires validation and routine monitoring of the process. Likewise, any deviation by the processor from
the instructions provided should be properly evaluated for effectiveness and potential adverse consequences. All cleaning and sterilization
processes require validation at the point of use. Their effectiveness will depend on many factors, and it is only possible to provide general
qguidance on proper device cleaning and sterilization.

Products, unless stated otherwise, are supplied from Bausch + Lomb in a non-sterile state and are not to be used without being cleaned,
disinfected and sterilized.

These instructions are intended for use only by persons with the required knowledge and training.

(leaning and disinfecting processing equipment should be qualified and validated to ensure suitability for its intended purpose.
WARNINGS

Do not soak instruments in solutions containing chlorine or chlorides as these may cause corrosion and damage the instrument.
Do not process microsurgical instruments in an automated washer unless it has a delicate cycle.

Do not process powered instruments in an ultrasonic cleaner.

Do not process single-use instruments.

Flash sterilization processing should be reserved for emergency reprocessing only and should not be employed for routine sterilization
processing of the instrument. Flash sterilized items should be used immediately and not stored for later use. See ANSI/AAMI ST79,
current revision, and your institution’s policies for restrictions regarding the use of flash sterilization.

Long narrow cannulations and blind holes require particular attention during cleaning.
Do not use this procedure for diamond knives.
LIMITATIONS ON REPROCESSING
Reprocessing according to the instructions provided below should not adversely affect the functionality of instruments. The useful life of the
instrument is determined by wear and damage during use.
INSTRUCTIONS
Point of Use
« Following use, the instrument should be cleaned of excess soil using a disposable cloth/paper wipe as soon as possible.
« Theinstrument should be kept moist to prevent soil from drying on the instrument.
WARNING: Do not soak instruments in solutions containing chlorine or chlorides as these may cause corrosion and damage the instrument.
WARNING:  Single-use instruments should not be reprocessed.
Containment and Transport
« Theinstruments should be reprocessed as soon as possible.
« Theinstruments should be placed in a suitable container to protect personnel from contamination during transport to the
decontamination area.
Preparation for Decontamination and Cleaning
Universal precautions should be followed including the use of suitable personal protective equipment (gloves, face shield, apron, etc.) according
to your institution’s policies.
Automated Cleaning and Thermal Disinfection
WARNING: Do not process microsurgical instruments in an automated washer unless it has a delicate cycle.
1. Follow the instructions of the washer manufacturer.
. Use only neutral pH cleaning solutions.
. If gross soiling is evident on the instrument, manual pre-cleaning with a neutral pH cleaning solution may be necessary.
. Ensure that any hinged instruments are open and that instruments with lumens can drain effectively. Where the washer has provisions for
lumen adaptors, these should be employed for lumened instruments.
. Place the instruments in suitable carriers such that they are not subject to excessive movement or contact with other instruments.
. Process the instrument according to the conditions indicated below. The cleaning times and conditions may be adjusted based on the
amount of soiling present on the instrument. The following conditions were validated using a neutral pH detergent (Getinge Neutrawash)
and a severe organic soil challenge (Biomedical Instrumentation and Technology 2007;41(4):324-331).
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Phase Time p
Pre-Wash 3 minutes 30°C (86 °F)
Wash' 10 minutes 40°C(104 °F)
Wash' 10 minutes 30°C(86°F)
Rinse 3 minutes 30°C(86°F)
Heated Final Rinse 50 minutes at 80 °C (176 °F) or 10 minutes at 90 °C (194 °F)?

Drying By observation — Do not exceed 110 °C (230 °F)*

"Neutral pH detergent: Adjust concentration according to the detergent manufacturer’s directions regarding water quality and
the extent of instrument soiling.
Minimum exposure conditions for thermal disinfection.
*As cleaning frequently involves mixed instrument loads, the efficacy of drying will vary based on the equipment and the nature
and volume of the load being processed. Therefore, the drying parameters must be determined by observation.
7. Following processing, carefully inspect the instrument for cleanliness, any evidence of damage, and proper operation. If visible soil
remains on the instrument following processing, it should be reprocessed or manually cleaned.

Manual Cleaning
. Disassemble the instrument as applicable and inspect the instrument for damage or corrosion.

. Pre-rinse the instrument by holding it under cold running water for at least 30 seconds, rotating the instrument to expose all surfaces and
cavities to flowing water. Additional rinsing may be necessary depending on the size and extent of soiling of the instrument.

. Place the instrument into a suitable clean basin filled with fresh neutral pH cleaning solution prepared according to the directions of the
solution manufacturer. Use only cleaning solutions that are labeled for use with medical devices or surgical instruments. Ensure that
the instrument is fully immersed in the cleaning solution. The following conditions were validated using a neutral pH detergent (Steris
ProKlenz NpH) and a severe organic soil challenge (Biomedical Instrumentation and Technology 2007;41(4):324-331).

. Using a soft cleaning brush, gently scrub all surfaces of the instrument while keeping the instrument submerged in the cleaning solution
for at least 5 minutes. Clean the instrument until all visible soil has been removed.

. Rinse the instrument by holding it under cold running water for at least 30 seconds, rotating the instrument to expose all surfaces and
cavities to flowing water. Additional rinsing may be necessary depending on the size of the i and the amount of soil.

. Place the instrument in an ultrasonic bath filled with fresh neutral pH cleaning solution and sonicate for 5 minutes. Use only cleaning
solutions that are labeled for use with medical devices or surgical instruments. Ensure that the instrument is fully immersed in the
cleaning solution. Do not overload the ultrasonic bath or allow instruments to contact one another during cleaning. Do not process
dissimilar metals in the same ultrasonic cleaning cycle.

WARNING: Do not process powered instruments in an ultrasonic cleaner.
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. The cleaning solution should be changed before it becomes visibly soiled. The ultrasonic bath should be drained and cleaned each day it
is in use or more frequently if visible soiling is evident. Follow the instructions of the manufacturer for the cleaning and draining of the
ultrasonic bath.

. Repeat steps 4-6 as necessary if visible soil remains on the instrument.

. Rinse the instrument by holding it under warm (27 °C to 44 °C/80 °F to 111 °F) running water for at least 30 seconds, rotating the
instrument to expose all surfaces and cavities to flowing water. Additional rinsing may be necessary depending on the size of the
instrument.

. If the instrument has lumens, the lumens should be flushed using a syringe filled with 50 cc of warm distilled or deionized water using
astopcock as follows:

a. Place syringe tip into a beaker of warm (30 °C to 40 °C/86 °F to 104 °F) distilled or deionized water and fill to the 50 cc mark.

b.  Connect the end of the syringe to the center stopcock fitting.

. Rotate the stopcock lever to the male luer fitting (irrigation) or to the female luer fitting (aspiration) to allow fluid to flow to the
appropriate luer fitting.

d.  Connect the stopcock to the appropriate luer connector on the instrument.

e. Push on the syringe plunger to force fluid through the lumen into another beaker for proper disposal. Do not draw flushing fluid
back through the lumen. Disconnect the syringe. Disconnect the syringe/stopcock from the instrument.

f. Repeat steps a-e at least three times, for each lumen.
g.  Fill the syringe with 50 cc of air, reattach the stopcock, and push on the plunger to force air through each lumen. Disconnect the
syringe/stopcock from the instrument.
NOTE: The CX7120 Universal Maintenance Kit contains a syringe and stopcock suitable for cleaning instrument lumens.
11. Immerse the instrument in a clean basin containing fresh deionized or distilled water and soak the instrument for at least three minutes.
12. Immerse the instrument in a second clean basin containing fresh deionized or distilled water and soak for at least three minutes.
13. Perform a final rinse of the instrument with sterile distilled or deionized water for at least 30 seconds, rotating the instrument to expose all
surfaces and cavities to flowing water.
Disinfection
Due to the potential for residual chemicals to remain on the instrument and cause an adverse reaction, Bausch + Lomb does not recommend
the use of liquid chemical disinfectants or sterilants with instruments. See Automated Cleaning and Thermal Disinfection above for procedures
for thermal disinfection of instruments in an automated washer/disinfector.
Drying
Carefully dry the instrument with a lint-free surgical wipe or blow the instrument dry with micro-filtered forced air.
Maintenance, Inspection and Testing
Following cleaning, inspect the instrument to ensure that all visible soil has been removed and that the instrument operates as intended.
Packaging
Package the instrument in a suitable sterilization pouch, Central Supply Room (CSR) wrap o tray.
Sterilization

Unless otherwise indicated in the Directions for Use provided with the specific i Al andi
by the following moist heat (steam) sterilization methods:
« Pre-vacuum High Temperature Autoclave: 132 °C (270 °F) for 4 minutes; wrapped. Twenty-minute dry time.
« Standard Gravity Autoclave: 121 °C (250 °F) for 30 minutes; wrapped. Twenty-minute dry time when product individually pouched.
« High Speed (Flash) Autoclave: 132 °C (270 °F) for 10 minutes; unwrapped but covered. Twenty-minute dry time.
WARNING:  Instruments processed in a wrapped instrument tray should be placed within the tray in a manner that allows steam to contact
all surfaces of the instrument. Do not pile instruments on top of each other as this may block steam penetration and condensate
drainage. Do not overload the tray. Heavily loaded instrument trays should be processed by high temperature pre-vacuum steam
sterilization.
Flash (Immediate Use Steam) sterilization processing should be reserved for emergency reprocessing only and should not be
employed for routine processing of the instrument. Instruments processed by flash sterilization should be processed individually
orin trays specifically designed for use with flash sterilization. Flash sterilized items should be used immediately and not stored
for later use. See ANSI/AAMI ST79, current revision, and your institution’s policies for restrictions regarding the use of flash
sterilization.
Single-use instruments should not be reprocessed.
The instrument and/or instrument tray should be processed through a complete sterilization drying cycle as residual moisture
from autoclaves can promote staining, discoloration, and rust.
Although instruments have been validated to Type 121 °C Gravity, 30 Minute Full Cycle, the user must ensure that if using a
sterilization tray, that instruments are not overloaded which could result in uneven dry times. Twenty-minute dry time may not
be supported with the use of instrument trays in a gravity cycle.
Rigid Instrument Tip Protectors should only be sterilized five (5) times or less. Silicone Tubing Tip Protectors should never be
sterilized.
Silicone Bulbs are to be sterilized under pre-vacuum conditions only.
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Storage

Following sterilization processing, packaged instruments may be stored in a clean area free of temperature and humidity extremes in
accordance with your institution’s policies.

ADDITIONAL INFORMATION

For additional information regarding the reprocessing of instruments and |nformat|on regarding the reprocessing of diamond knives and
other specialty i , see https://www.storzeye.com/i e-and-care/ are/

For information on cleaning powered instruments, consult the Instrument’s Owner’s Manual.
For additional information regarding the reprocessing of ophthalmic instruments, see:

- ASCRS/ASORN Special Report Recommendations for the cleaning and sterilization of intraocular cataract surgical equipment.
J. Cataract Refract. Surg. 2007; 33(6):1095-1100.

- ANSI/AAMI ST79, current revision, c

and sterility assurance.
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INSTRUCCIONES DE REPROCESAMIENTO
COMENTARIOS GENERALES

Bausch + Lomb considera que las siguientes instrucciones son APTAS para preparar un dispositivo médico para su reutilizacion. Es

bilidad del p que el proceso se realice con el equipo, los materiales y el personal adecuados para alcanzar los
resultados deseados. Esto exige validar el proceso y controlarlo de forma rutinaria. Asimismo, cualquier desviacion de las instrucciones
facilitadas por parte del procesador debe comprobarse adecuadamente para evaluar su eficacia y sus posibles consecuencias adversas. Todos los
procesos de limpieza y esterilizacion deben validarse en el punto de uso. La eficacia de los mismos dependera de muchos factores, por lo que
solo podemos ofrecer unas directrices generales sobre como limpiar y esterilizar correctamente los dispositivos.

Salvo que se especifique lo contrario, los productos que suministra Bausch + Lomb no estan esterilizados y no deben utilizarse sin haberse
limpiado, desinfectado y esterilizado previamente.

Estas instrucciones estan destinadas tinicamente a personas con la formacion y los conocimientos necesarios.

La limpieza y desinfeccion de equipos de procesamiento debe ser cualificada y validada a fin de garantizar su idoneidad para la

finalidad prevista.

No sumerja los instrumentos en soluciones que contengan cloro o cloruros, ya que podrian provocar corrosion y dafar el instrumento.
No procese los instrumentos microquirdirgicos en una lavadora automatica a no ser que disponga de un ciclo delicado.

No procese los instrumentos eléctricos en un limpiador de ultrasonidos.

No procese los instrumentos de un solo uso.

El procesamiento de esterilizacion de ciclo corto debe reservarse exclusivamente para el reprocesamiento de emergencia y no debe
utilizarse como proceso de esterilizacion rutinaria del instrumento. Los elementos esterilizados por ciclo corto deben utilizarse
inmediatamente y no pueden guardarse para utilizarse después. Consulte la versién actual de la norma ST79 del Instituto Nacional de
Normalizacion Estadounidense (ANSI) y la Asociacion para el Avance de la Instrumentacién Médica (AAMI) asi como las politicas de su
institucion en relacion con el uso de la esterilizacin de ciclo corto.

Preste especial atencion durante la limpieza de canulaciones largas y estrechas y de agujeros ciegos.

No utilice este procedimiento para bisturies de diamante.

LIMITA(IONES DEL REPROCESAMIENTO

EI reprocesamiento mediante las |nstrucaones |nd|cadas a continuacion no deberia afectar negativamente a la funcionalidad de los
I

La vida dtil del i ad el desgaste y los dafios producidos durante el uso.
INSTRUCCIONES
Punto de uso
« Después de utilizar el instrumento, elimine el exceso de suciedad con un pafio o una toallita de papel desechables tan pronto como
sea posible.

«  Elinstrumento debe mantenerse hidratado para evitar que la suciedad se seque en él.

ADVERTENCIA: No sumerja los instrumentos en soluciones que contengan cloro o cloruros, ya que podrian provocar corrosion y danar
el instrumento.
ADVERTENCIA: Los instrumentos de un solo uso no deben reprocesarse.

Confinamiento y transporte
«  Los instrumentos deben reprocesarse tan pronto como sea posible.
« Losi deben depositarse en un ¢ dor adecuado para evitar que el personal se contamine durante el transporte a la zona

de descontaminacion.

Preparacion para la descontaminacion y limpieza

Debe sequir Ias precauciones universales, lo que incluye el uso de equipos de proteccidn personal adecuados (guantes, méscaras protectoras,

delantales, etc.), conforme a las politicas de su institucion.

Limpieza automatica y desinfeccion térmica

ADVERTENCIA: No procese los instrumentos microquirdrgicos en una lavadora automética a no ser que disponga de un ciclo delicado.
1. Siga las instrucciones del fabricante de la lavadora.

. Utilice inicamente soluciones de limpieza de pH neutro.

. Si hay mucha suciedad en el instrumento, puede ser necesaria una limpieza manual previa con una solucion de limpieza de pH neutro.

. Asegtirese de que todos los instrumentos articulados estan abiertos y de que los instrumentos con cavidades pueden escurrirse
correctamente. Si la lavadora incluye adaptadores para cavidades, utilicelos para los instrumentos con cavidades.

. Coloque los instrumentos en las bandejas adecuadas de forma que no estén sometidos a movimientos excesivos y que no entren en
contacto con otros instrumentos.

. Procese el instrumento de acuerdo con las condiciones indicadas a continuacion. Los tiempos y las condiciones de limpieza pueden
ajustarse en funcion del grado de suciedad presente en el instrumento. Las siguientes condiciones se han validado con un detergente
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de pH neutro (Getinge Neutrawash) y en un caso de suciedad organica considerable (Biomedical | ation and Technology
2007;41(4):324-331).
Fase Tiempo Temperatura

Prelavado 3 minutos 30°C (86 °F)

Lavado' 10 minutos. 40°C(104 °F)

Lavado' 10 minutos 30°C(86°F)

Adarado 3 minutos 30°C(86°F)

Adlarado final caliente 50 minutos a 80 °C (176 °F) 0 10 minutos a 90 °C (194 °F)?

Secado Por observacion. No pasar de 110 °C (230 °F)

'Detergente de pH neutro: Ajustar la concentracidn seguin las instrucciones del fabricante del detergente con respecto a la calidad
del aguay la cantidad de suciedad del instrumento.
*Condiciones de exposicién minima para desinfeccion térmica.
*Como frecuentemente se limpian cargas de varios tipos de instrumentos, la eficacia del secado dependera del equipo que
se utilice y de la naturaleza y el volumen de la carga que se esté procesando. Por lo tanto, los parametros de secado deben
determinarse por observacion.

7. Después del proc inspeccione meticul el instrumento para comprobar que esta limpio, que no hay evidencia de dafios

y que funciona correctamente. Si queda suciedad visible en el instrumento después del procesamiento, reprocéselo o lavelo a mano.

Limpieza manual
1. Sies necesario desmonte el instrumento e inspeccionelo para comprobar que no hay dafios ni corrosion.
2. Enjuague previ el instrumento lo bajo un chorro de agua corriente fria durante al menos 30 segundos girandolo para
que el agua llegue a todas las superficies y cavidades. Es posible que sea necesario un aclarado adicional en funcién del tamafio y de la
cantidad de suciedad del instrumento.

. Coloque el instrumento en una cubeta limpia y adecuada con solucién de limpieza de pH neutro nueva segdin las instrucciones del
fabricante de la solucién. Utilice tnicamente soluclones de limpieza apropiadas para su uso con dispositivos médicos o instrumental
quirdrgico. (rese de que el i esta c ido en la solucion de ||mp|eza Las siguientes condiciones
se han validado con un detergente de pH neutro (Steris ProKlenz NpH) y en un caso de suciedad organica considerable (Biomedical
Instrumentation and Technology 2007;41(4):324-331).
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. Con un cepillo de limpieza suave, frote con delicadeza durante al menos 5 minutos todas las superficies del instrumento mientras lo
mantiene sumergido en la solucion de limpieza. Limpie el instrumento hasta que haya eliminado toda la suciedad visible.

. Enjuague el instrumento manteniéndolo bajo un chorro de agua corriente fria durante al menos 30 segundos girdndolo para que el agua
llegue a todas las superficies y cavidades. Es posible que sea necesario un aclarado adicional en funcion del tamafio y de la cantidad de
suciedad del instrumento.

. Sumerja el instrumento en una bafiera de ultrasonidos con solucion de limpieza de pH neutro nueva y trételo con ultrasonidos
durante 5 minutos. Utilice tnicamente soluciones de limpieza apropiadas para su uso con dispositivos médicos o instrumental quirdrgico.
Aseg(irese de que el i estd completamente do en la solucion de limpieza. No sobrecargue la bafiera de ultrasonidos ni
permita que los instrumentos entren en contacto entre si durante la limpieza. No procese metales diferentes en el mismo ciclo de limpieza
por ultrasonidos.

ADVERTENCIA: No procese los instrumentos eléctricos en un limpiador de ultrasonidos.

7. Lasolucion de limpieza debe cambiarse antes de que se ensucie de forma visible. La bafiera de ultrasonidos debe vaciarse y limpiarse cada
dia que se utilice o con mayor frecuencia si la suciedad visible es evidente. Siga las instrucciones del fabricante para limpiar y escurrir la
bafiera de ultrasonidos.

8. Repita los pasos 4-6 si la suciedad visible persiste en el instrumento.

9. Enjuague el instrumento manteniéndolo bajo un chorro de agua corriente templada (27 °Ca 44 °C/ 80 °Fa 111 °F) durante al menos
30 segundos girdndolo para que el agua llegue a todas las superficies y cavidades. Es posible que sea necesario un aclarado adicional en
funcion del tamafio del instrumento.

10. Si el instrumento tiene cavidades, estas deben limpiarse por inyeccion con una jeringa con 50 cc de agua templada destilada o desionizada
utilizando una llave del modo siguiente:

a. Deposite la punta de la jeringa en una cubeta con agua templada (30 °Ca 40 °C/ 86 °F a 104 °F) destilada o desionizada y llene la
jeringa hasta la marca de 50 cc.

b.  Acople el extremo de la jeringa al conector central de la llave.

. Girelapalanca de la llave hacia el conector luer macho (irrigacion) o el conector luer hembra (aspiracion) para que el liquido vaya
hacia el conector luer apropiado.

d.  Acople la llave al conector luer apropiado del instrumento.

e. Empuje el émbolo de la jeringa para inyectar el liquido a través de la cavidad hacia otra cubeta dispuesta para su correcta
recogida. No extraiga de nuevo el liquido del enjuague a través de la cavidad. Desconecte la jeringa. Desconecte la jeringa/llave
del instrumento.

f. Repita los pasos a-e al menos tres veces por cada cavidad.

g. Llene lajeringa con 50 cc de aire, vuelva a acoplar la llave y empuje el émbolo para que el aire fluya a través de cada cavidad.
Desconecte la jeringa/llave del instrumento.

NOTA: El kit de mantenimiento universal CX7120 contiene una jeringa y una llave adecuadas para limpiar las cavidades
del instrumento.

11. Sumerja el instrumento en una cubeta limpia con agua desionizada o destilada nueva y déjelo en remojo durante al menos tres minutos.

12. Sumerja el instrumento en una segunda cubeta limpia con agua desionizada o destilada nueva y déjelo en remojo durante al menos
tres minutos.

13. Enjuague por dltima vez el instrumento con agua estéril destilada o desionizada durante al menos 30 segundos girandolo para que el agua

lleque a todas las superficies y cavidades.

Desinfeccion

Debido a que pueden quedar productos quimicos en el instrumento y provocar una reaccion adversa, Bausch -+ Lomb no recomienda el uso de
desinfectantes ni esterilizantes quimicos liquidos. Consulte el apartado previo sobre limpieza automética y desinfeccion térmica para ver los
procedimientos de desinfeccién térmica de instrumentos en una lavadora/desinfectadora automatica.

Secado
Seque bien el instrumento con un pafio quirdrgico sin pelusas o con un secador de aire a presién microfiltrado.

Mantenimiento, inspeccion y prueba
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Después de la limpieza, examine el i para de que ha eliminado toda la suciedad visible y de que funciona como debe.
Embalaje

Guarde el instrumento en una bolsa de esterilizacion, envoltura o bandeja de sala de suministro central adecuadas.

Esterilizacion

Salvo que se indique lo contrario en las instrucciones de uso entregadas con el instrumento especifico, los instrumentos y las bandejas de
instrumental pueden esterilizarse siguiendo los siguientes métodos de esterilizacion por calor himedo (vapor):

« Autoclave de temperatura alta de prevacio: 132 °C (270 °F) durante 4 minutos; envuelto. Tiempo de secado de veinte minutos.

« Autoclave estandar por gravedad: 121 °C (250 °F) durante 30 minutos; envuelto. Tiempo de secado de veinte minutos cuando el producto
se embala individualmente en bolsa.
Autoclave de alta velocidad (ciclo corto): 132 °C (270 °F) durante 10 minutos; sin envolver, pero cubierto. Tiempo de secado de veinte
minutos.

ADVERTENCIA:

Los instrumentos procesados en una bandeja de instrumental envuelta deben colocarse en la bandeja de manera que el
vapor pueda llegar a todas las superficies del instrumento. No amontone los instrumentos unos encima de otros, ya que
ello podria bloquear la penetrauon del vapory el drenaje de Ia condensacion. No sobrecargue la bandeja. Las bandejas
que contengan un gran nimero de i deben por vapor de temp alta de prevacio.

El procesamiento de esterilizacion de ciclo corto (vapor de uso inmediato) debe reservarse exclusi parael
reprocesamiento de emergencia y no debe utilizarse como proceso de esterilizacion rutinaria del instrumento. Los
instrumentos procesados mediante esterilizacion de ciclo corto deben procesarse individualmente o en bandejas
diseniadas especificamente para su uso con esterilizacion de ciclo corto. Los elementos esterilizados por ciclo corto deben
utilizarse inmediatamente y no pueden guardarse para utilizarse después. Consulte la versién actual de la norma ST79
del Instituto Nacional de Normalizacién Estadounidense (ANSI) y la Asociacion para el Avance de la Instrumentacién
Médica (AAMI) asi como las politicas de su institucion en relacion con el uso de la esterilizacion de ciclo corto.

Los instrumentos de un solo uso no deben reprocesarse.

Elinstrumento y/o la bandeja de instrumental deben procesarse mediante un ciclo completo de secado de esterilizacion,
ya que la humedad residual de los autoclaves puede favorecer la aparicion de manchas asi como la decoloracién y

la oxidacion.

Aunque los instrumentos han sido validados para esterilizacion por gravedad de ciclo completo a 121 °C durante

30 minutos, si el usuario utiliza una bandeja de esterilizacion debera asegurarse de no sobrecargarla de instrumentos,
ya que ello podria implicar tiempos de secado irregulares. Es posible que el tiempo de secado de veinte minutos no sea
compatible con el uso de bandejas de instrumentos en un ciclo por gravedad.

Los protectores de la punta de los instrumentos rigidos solo deben esterilizarse un méximo de cinco (5) veces. Los
protectores de la punta de los tubos de silicona nunca deben esterilizarse.

Los matraces de silicona deben esterilizarse tnicamente en condiciones de prevacio.

ADVERTENCIA:

ADVERTENCIA:
ADVERTENCIA:

ADVERTENCIA:

ADVERTENCIA:

ADVERTENCIA:

Almacenamiento
Después del proceso de esterilizacion, los instrumentos deben guardarse en un lugar limpio y protegidos de la humedad y de temperaturas
extremas conforme a las politicas de su institucion.



INFORMA(ION ADICIONAL

Si desea mas informacion sobre el reprocesam|ento deinstrumentos, bisturies de diamante y otro instrumental especializado, visite
https://www.storzeye.com/i -and-care/i are/

Si desea informacidn sobre la limpieza de los instrumentos eléctricos, consulte el Manual del Propietario del Instrumento.

Si desea més informacidn sobre el reprocesamiento de los i Imoldgicos, consulte:
- Special Report Recommendations for the cleaning and sterilization oflntraocular cataract surgical equipment de Ia Sociedad
Estadounidense de Cataratas y Cirugia Refractiva (ASCRS) y la Sociedad E: de Enfermeria Oftalmoldgica (ASORN).
). Cataract Refract. Surg. 2007; 33(6):1095-1100.
- Version actual de la norma ST79 del Instituto Nacional de Normalizacién Estadounidense (ANSI) y la Asociacion para el Avance de la
ion Médica (AAMI), c hensive guide to steam sterilization and sterility assurance.
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WHCTPYKLIMM MO NOBTOPHOI OBPABOTKE
OBLLVE KOMMEHTAPUU

CneytoLLve MHCTPYKLWM bbinn yTBEpXAeHbI Komnatueit Bausch + Lomb kak MPUTOAHBIE AnA noAroToBKM MeAMLMHCKOTO 3Lenua K
p B Tb 06 BXOAMT 06ecneynts, 4to6bl 06paboTka, BbINONHAEMAA B HacToALLeE BPeMS,
bC U IepcoHana Ha 06beKTe ¢ LeNblo AOCTUKEHNA XenaembiX Pe3yribTaTos. 310
TpeyeT NpoBepKY 1 PerynapHoro MoHUTOPUHTa npouecca Kpome Toro, nto6ble OTKNOHEHIA OT MPeYCMOTPEHHbIX MHCTPYKLIAY CO CTOPOHI
yup ocywec UHC OLieHKe SGEKTUBHOCTI U NOTEHLMANbHOTO OTPULIATENLHOTO
Bo3/elicTBuA. Bce npouecch OUACTKI I C Tpebyior Ha MecTe Ul WxapdekTuHocTb byaet 3aBuceTh 0T
MHOTUX (aKTOPOB, U €CTb TONIbKO BO3MOXKHOCTb oﬁe(neueuvm ofiuiero PYKOBOACTBA M0 ii 04MCTKe 1 C YCTpOiicTBa.

BAUSCH+LOMB
Instruments

Ear, Nose, Throat & Plastic Surgery

2. TpenBapuTenbHo NPoMOoiiTe UHCTPYMEHT MOZ XON0AHOI NPOTOYHOI BOAOI He MeHee 30 ceKyHA, NOBOpauBas ero Takim 06pasom,
4T0BbI BCe €ro MoBEPXHOCTIA U OAOCTU NIONAAANH MO CTPYHo BObI. B 3aBUCUMOCTY OT pasmepa U CTeNeHi 3arpA3HEHIA MHCTPYMeHTa

MOXeT NoT A i
3. ToMecTHTe UHCTPYMEHT B YUCTYI0 eMKOCTb, MOIOLLMM PACTBOPOM C HeWTpanbHbiM Nokasatenem pH,
npuro COracHo p p 14 MotoLLiero CpeAcTBa. Mcnonb3yiiTe TonbKo MotoLLue PacTBOpbI, UMeloLLe

10 UX MC KMMU YCTPOTACTBAMMU WA XUPYPTYECKUMU MHCTPYMeHTaMM. [TOMHOCTbIO
norpy)«ame UHCTPYMEHT B MOKLL{WiA PacTBOP. anIBe}IlEHHbIE HIDKe YCTIOBYA MPOBEPANIMCH C UCMONb30BAHMEM MOKLLIET0 CPEACTBA C
HeifTpanbHbIM nokasatenem pH (Steris ProKlenz NpH) and ynaneHua cunbHbix 3arpA3HeHmit 0praHuyeckoro npoucxoxaeHua (XypHan
Biomedical Instrumentation and Technology, 2007;41(4):324-331).

4. CnomoLLbio MATKOI YNCTALLIEI LeTKI npotpuTe BCe TH UHCTPYMEHTa, yaep ero nor

P B MOIOLLMIA
PacTBOP He MeHee 5 MUHYT. QUUCTUTE MHCTPYMEHT OT BCeX BUAUMBIX 3al'pﬂ3HEHMVI

Ecniv He yKka3aHo WHoe, U3enua nocTasnatoTca Komnakmeii Bausch + Lomb B HecTepunbHOM BUAE 1 OHI He JOMKHBI HCMONb30BaTbCA Ge3 5. lpomoiiTe MHCTPYMEHT N0Ji X0M0AHOI NPOTOUHO/ BOfI0iA He Metee 30 cekyHa, NoBOpauyBas ero Takum 06pa3om, uTo6bl Bee ero
OUNCTKH, AE3NMHOEKUIM U CTEPUIM3ALMI. NOBEPXHOCT U MONOCTY NONAAANY NOA CTPYI0 BOb. B 3aBUCUMOCTY OT pa3Mepa 1 CTeneHy 3arpA3HeHIA MOXeT NoTpe6oBaTbCA
HacTonwas WHCTpykua p an o cooTBeTC wp a JLONOHUTENbHAA NPOMbIBKA MHCTPYMeEHTa. )
TIOAFOTOBKY NepcoHana. 6. ToMeCTHTE UHCTPYMEHT B YNbTPa3BYKOBYIO BaHHY, HAMONHEHHYIO CBEXVM MOILLMM PACTBOPOM C HelfTpanbHbIM nokasatenem pH, u
OuncTka b Gpa; OB 6biTh o 11 IpOBEpEHS AT YOCTOBEPEHIA X 0bpaGoraiite ero ynbTpa3sykom B TeueHUe 5 MUHYT. Acnonb3yiiTe TobKO MokoLLIMe PACTBOPb,
APHIOZHOCTH A7 HaMeueHHOf LN, VX UCTIO/1b30BAHIE C MeANLMHCKUMI YCTPOCTBAMM W XUDYPTUYECKAMM UHCTPYMeHTaM M. TlonHOCTbio norpymame MH(prMEHT
B Molowvii pacTBop. Bo Bpemsa MIpOLEAYPL O4HCTKH He neperpyxaiiTe ynbTpasByKoByio BaKHY i He JONYCKaiiTe CONPUKOCHOBEHUA
NPEQYNPEXXAEHNA WHCTPYMEHTOB ApyT ¢ ApyroM. He 06p WHCTY U3 pasHof METaIII08 B OfIHOM LiUKNe YIbTPa3ByKOBOI 0UACTKM,
« He iiTe MHC B PacTBopax, ¢ XTI0P WM XMOPUADI, TaK KaK 3T0 MOXeT NPUBECTU K KOPPO3uM NPEAYNPEXAEHWE: He 06pat INeKTPUYecKHe UHC BYNbTP il OUMCTUTeNbHOI MalLMHe.
N TIGBpeXpetyIo, 7. 3aveHy MOOLLET0 pacTBopa CeAyeT MPOBOATH A0 TOTO, KaK OH CTHET 3aMETHO 3arpASHEHHbIM. YIbTDa3BYKOBYIO BaHHY CreayeT
« Heo6pab it POXUPYPrYYecKme HHCTY 8 KVIX MOKLLIMX MaLLVHaX, HE UMEIOLVIX AeNNKATHOTO ONOPOXHATD 1 UNCTUTB KAXAbIIA AeHb ee CMONb30BaKIA WK YalLie Npu ABHbIX arf YkazaHus no
LMKNa MOVIK. 0UUCTKE 1 OMOPOKHEHUI YNLTPA3BYKOBOI BaHHbI CM. B UHCTPYKLIAAX U3TOTOBUTENA.
«Heo6pab INeKTPUYeCKUe NHC B i1 0UMCTUTENbHOI MaLLIHE. 8. Tpy HeoGX0AMMOCTI NOBTOPUTE WarK 4-6, eCIN HA UHCTPYMeHTe 0CTaniCh BILAUMbIE Cefibl 3arpA3HeHNA.
«  Heobpab iiTe MHCT I 0 UCl 9. Tpomoiite uHCTPyMeHT noa Tennoii (o1 27 °C 40 44 °C/ ot 80 °F 40 111 °F) npoTouHoii Bofoii He MeHee 30 cekyHa, NOBOpauviBas ero
. 06pa601ka METOZI0M 3KCNPeCC-CTepUIM3aLIAN UCNOMb3YETCA TONbKO B IKCTPEHHBIX CIyUasX i He NPefHasHaueHa AN NaHoBoi Takinm 06pasom, 4Tobl Be €ro MOBEPXHOCTA U MONOCTH N10MaAan Mof CTPYH0 BOAbI. B 3aBUCUMOCTY OT pasMepa UHCTPYMEHTa MOXeT
UHC W3nenus, obp. METOZIOM 3KCNPecc-C noanexar ua I A I

He XPaHUTE UX ANA NOCEAYIOLLIET0 NpiMeHeHv. OpaH4eHIs, KACIOLIECA UCONb30BAHA METOAa JKCPEcc-CTepunu3aLmi, M. B
Tekyweit pepakuum cranpaptos ANSI/AAMI ST79 v npasunax neye6Horo yupexaeHus.

[JInuHHble y3Kite KaHIony U ryxue 0TBepcTUA TpebyloT 0Co6oro BHUMAHUA BO BPEMA 0YUCTKM.

He ucr iiTe AaHHylo np Py ANA OUNCTKY HOXeil.

OrPAHMqEHMﬂ neu HOBTOPHOM OBPABOTKE

10BTopHas 06paGOTKa UHCTPYMEHTOB, BbINONHEHHaA B COOTBETCTBUM C Hike He

BO3AEIICTBIA Ha X GYHKWMOHANbHbIE XaaKTEPUCTIIKI. CPOK CTyXGbl UHCTPYMEHTa ONPEAENACTCA CTeNeHbIo er0 U3HOCa 1 NOBPeXeHIA B
npoLecce KCnnyarauuh.

WHCTPYKLMK
MecTo ucnonb3oBaHus
L nocne wr VHCTPYMEHT OYUCTKe 0T 3arp i I Vi TKaHeBoiA wm
6GymaxHoii candetki.
. an 3T0M B0 M36€XaHue 3acbiXaHus TPA3K Ha MHCTPYMEHTE ero cneayet NoAAePXKNBATb B YBNaXXHEHHOM COCTOAHUN.
NPEAYNPEXXAEHME: He fiTe MHCT B PacTBOpax, XNI0P AU XNOPUABI, Tak KaK 3T0 MOXeT NPUBECTU K
[ET nospemneumm
NPEAYNPEXEHUE: 3anpeLuaetca noTopHo 06pab: VMHC p e
MpepotBpaLeHne pampocrpauenuu VHEKLMM U TPAHCNOPTUPOBKA
« e p P B KpaTuaiiLume cpokv nocne uc
. MH(TDVMEHTbI NoMeLLatoTCca B (DOTBeT(TByK)LLlVIVI Komeﬁuep CLenblo 3aluTbl NepcoHana ot B npouecce TpaHcnopTup B
30HY fie3UHGEKLMM.

MoaroToBKa K OGEBBGPGMMBBHMIO N OYUCTKe

NepcoHan 0bA3aH cobnioaaTh yHIBEPCaNbHble Mepbl 6e30MacHOCTH (B TOM uncae U
3aWNTbl — nepyaTku, 3aLUMTHaA Macka, fbapTyK utT. I'I.) B COOTBETCTBUN C NPaBUNaMmn neye6Horo yupexaeHus.
ABTOMaTHUYECKAA OUNCTKA U TepMmuyeckasn p,eswud)el(uuﬁ
MPEAYNPEXIEHUE: He 06pab: fiTe MUKPOXUPYPTUYECKIe UHCTP B
IeNMKATHOrO LIMKNA MOKH.

. (nepiyiiTe MHCTPYKLMAM NPOU3BOAUTENA MOEYHOI YCTAHOBKM.

(peacTs

KVX MOROLLIUX MaLLMHAX, He IMeloLL{uX

2. Vicnonb3yiiTe TObKO PACTBOPbI MOKLLIMX CPEACTB C HEIlTPanbHbIM NoKasatenem pH.

3. B Cnyyae CUNbHOTO 3arpA3HeHUA UHCTPYMEHTa MOXeT norpeéosarbm npeaBapuTeNibHAA PyYHaA O4NCTKA MHCTPYMEHTA pacTBOPOM
MotoLero cpeAcTea ¢ HeﬁTpaﬂbelM nokasarenem pH

4. (nepuTe 3a Tem, 4T06bI BCe WapHUPHble MHCprmeHTbl 6bum PacKpbITbI, @ MIHCTPYMEHTbI C NPOCBETaMM SPheKTUBHO NponycKany
MOIoLLYi pacTBOp. 1A MOfIbIX UHCTP p 1A NPOCBETOB, €CN MORYHAA MaLLMHA
J0MYCKaET UX UCMob3oBaHue.

5. I'Iomemaﬁre WHCTPYMEHTbI B COOTBETCTBYIOLLWE NOACTABKM, NPENATCTBYIOLLNE YpE3MEPHOMY UX CMELLEHWI0 N CONPUKOCHOBEHNID

manymeHmB AT C Apyrom.

6. 06pab: VHCTY 4 HIDKe ycnoBuiA. lPOA0IKUTENbHOCTL U YCIOBUA OYUCTKM 3aBUCAT OT CTeNeHu
sarpﬂsneumn MH(prmeHTa. Ny HIDKe YCNOBUA NPoBey b CUC MOIOLLEro CPe/CTBa C HeilTpanbHbIM
nokasatenem pH (Getinge Neutrawash) AnA yaanexua cunbHbix 3arpaA3HeHmii, opraHuyeckoro npoucxoxaexna (xypan Biomedical
Instrumentation and Technology, 2007;41(4):324-331).

Oaza Bpemsa patypa
MpeaBapuTenbHas Moika 3 MUHYTHI 30°C(86 °F)
Moiika' 10 MUHYT 40°C(104 °F)
Moiika' 10 MUHYT 30°C(86°F)
Ononackuanue 3 MUHYTbI 30°C(86°F)
OKoHuaTeNbHaA 50 muyT npu Temneparype 80 °C (176 °F) uau 10 mukyT npu Temnepatype
npombiBka c nogorpesom | 90 °C (194 °F)?

(ywka CornacHo HabnoaeHnam — e Gonee 110 °C (230 °F)°

"Motowiee CpeACTBO C HeliTpanbHbIM Noka3atenem pH: OTperynupyiiTe KOHLEHTPLIMIO B COOTBETCTBIN C YKa3aHUAMMU
U3TOTOBYTE/IA MOIOLLIT0 CPE/CTBA C Y4ETOM KauecTBa Bobl i CTENeHH 3arpA3HeHNA UHCTPYMEHTa.

IMUHUMYM BO3AEVICTBUA TEPMUYECKOI e3UHEKLMM.

*TocKonbKy 04MCTKe YacTo NOABEPraloTCA HECKONbKO PasHbIX UHCTPYMEHTOB, SOGEKTUBHOCTb CyLLKM ByAeT U3MeHATBCA
B 3aBUCUMOCTI OT 000PYAI0BaHNA,  Take XapakTepa 1 06bema 06pabaTbiBaemoit naptiut. 103ToMy napameTpbl cyLukm
JIOMKHbI ONPeAENATLCA NyTeM HabnloaeHuA.

7. Mo 3aBepLueHitt 00paboTKy TLATENbHO OCMOTPHUTE MHC obpaujas Ha VX YncToTy,

V1 pU3HaKY NOBPexAeHmit. Ecu nocne 06paboTKin MHCTPYMEHTa Ha HeM BUAHBI Cnefibl 3arPA3HEHIA, MHCTPYMEHT MOANEXHT NOBTOPHOI
06paboTke vnu pyuHoii ounctke.

PyuHas ouncrka
1. Pa36epme WHCTPYMEHT B YCTaHOBNIEHHOM NOPAAKE W NPOBEpbTE €ro Ha Hanuyue N0BPEXAEHUI UM KOPPO3UH.

10. JinA WHCTPYMEHTOB C MPOCBETaMM BLINONHUTE NPUBEAIEHHYIO HIKE POLIAYPY POMIBKH NPOCBETOB € NOMOLLIbIO WMPHLL,
HanonHeHoro 50 ky6. cm Tennoii guc unm BOAbI, 1 3aMOPHOTO KPaHHKa:

a.  [omecture HaKOHeYHMK WNPULA B CTaKaH cTennoii (ot 30 °C 30 40 °C/ o1 86 °F 4o 104 °F) AucTunnupoBaHHoi wam
il BOpOii 1 €ro 10 0TMeTKu 50 ky6. cm.

b.  MoacoeanHwTe WNPUL K LeHTpanbHoMY Natpy6Ky 3anopHoro Kpaxa.
o Pblyar 3anopHoro KpaHuka B

[ 0 (mppmraumonnoro) WU 0XBATbIBAKOLLErO (aCNUpaLIMOHHOr0)
MNI03POBCKOTO Pasbema, YTo6bl HANPaBUTL NOTOK XMAKOCTU B COOTBETCTBYHOLLIMIA N03POBCKMiA pasbem.
d.  TMoacoenuHMTe 3aM0OPHBIIt KPHUK K COOTBETCTBYIOLLEMY NI03POBCKOMY Pasbemy Ha UHCTPYMeHTe.
e. HaxwmuTe Ha nopuieH LINHLa, 4T0GbI HANPABHTL XULKOCTL Yepes NOAOCTb B APYFOW CTaKaH ANA HAANIEXALLEr0 ee yAaneHy.
He BcacbiBaiiTe NpoMbIBOUHYH XUAKOCTb 06paTHO Yepe3 nonocTb. O wnpu. 0 wnpuy/ KpaHuK
OT UHCTPYMeHTa.
f. ToBTopUTe Wark a—e ANA Ka Aol NONOCTH KaK MUHIMYM TPU Pa3a.
g. 3anonuTe wnput 50 ky6. <M BO3/yXa, MOBTOPHO NOACOEAMHNTE 3aNOPHBIIt KPAaHUK U, HAXaB Ha NOPLUEHb, NPONYCTUTE BO3AYX
yepe3 Kaxablii npocseT. 0TcoeanHNTE WNPULL/3aN0PHbIA KPaHUK OT MHCTPYMEHTa.
NPUMEYAHUE: YxnBepcanbHblil 3KcnnyaTaLnoHHblit komnnekt (X7120 BKAloYaeT WAPUL 1 3an0pHbIil KpaHUK ANA 0UNCTKM
TIOMbIX NHCTPYMEHTOB.
11. Morpy3ute MHCTPYMEHT B YUCTYI0 EMKOCTb, Bexeil il um auc
MeHee Yem Ha TpY MUHYTb.
12. Morpy31Te MHCTPYMEHT BO BTOPYH0 YHCTYIO EMKOCT,
0CTABbTe He MeHee YeM Ha TPU MUHYTb.
13. B I MHCTPYMEHTa CTey i anc I i unu I i BOAOIA B TeYeHve He
MeHee 30 CeKyHp, NOBOPAYVBAA MHCTPYMEHT TakuM 06pa3om, YTo6bl Bce ero NoBEpXHOCTU M NONIOCTI NoMajanyt Moj CTPyH BOAI.

NlesuHdexuna

B CBA311 C NOTEHLMAbHBIM PUCKOM HENOTHOTO YAeHNA OCTATKOB XMMI|ECKIX BELLECTB ¢
HebnaronpuATHbIX peakuvm Komnanua Bausch + Lomb Hep e
XMMUYeCKHe CPeACTBa. Tennosoit WHC B KOii MOeUH
pasgene «ABTOMATIYECKaA OUUCTK 1 TennoBast neamud)exumu»

Cywka

TuaTenbHo NpocywIMTe UHCTPYMEHT C MOMOLLbI0 6e3B0PCOBO/ XUPYPrUuecKoii candeTkm W NoTOKOM MUKPOGUNIBTPOBAHHOTO BO3AyXa.

TexHnueckoe oG(nymuBaHue, OCMOTp U TeCTUPOBaHKNe

il BOAOI, ¥ 0CTaBbTE He

10 CBeXel it unn gue it BOAON, N

TH MHCTPYMeHTa 1

Kuakue nwncr

i MalnHe (M. B

Mo 3aBep p Dbl 0YMCTKY NPOBEPBTE MHCTPYMEHT Ha OTCYTCTBHE BUAVMbIX 3arp i 0
YnakoBka
YnakyiiTe MHCTPYMEHT B il nakeT ans ¢ TNEHKY VIV NIOTOK AANA LIeHTPanbHOil KoMHaTbl cHabxeus (CSR).

Crepunusayus
Ecnm Hoe He YKa3aHo B pyKOBOA(TBe 10 3KCM1yaTalmnin KOHKPETHOrO MHCTPYMEHTA, KO BCEM UHCTPYMEHTam U KOHTEVIHepaM ana

WHC HIDKe MeTozbI ¢ Kapom (napom):
« Bbic patypHoe p cnpezBaf pasp 132°C(270 °F) B TeveHue 4 MunyT, B
3aBEPHYTOM Bizle. Bpema CyLuKM 1BaLATb MUHYT.
< G p p nor merozy: 121°C (250 °F) B Teueue 30 MuHyT, B 3aBepHyTOM Bize. Bpema cytki

[1BajiLaTL MUAHYT NPY UHAUBHUAYANbHOI YNaKOBKe U3ANNA B NaKeT.
ABTOKNaBMPOBaHHe C YCKOPEHHbIM LIMKMOM (3KCnpecc-aBToknasupoBakute): 132 °C (270 °F) B Teuetne 10 MUHYT; B pacnakoBaHHOM, HO
3aKPbITOM BUjie. Bpema Cyluky 1BaALATL MUHYT.
MPEAYNPEXAEHWNE: UHcTpymenThl, 06pabaTbiBaemble B 06epHYTOM NOTKE ANA MHCTPYMEHTOB, ClIe/lyeT pasmelliaTh B HeM Tak, YTo6bl
nap KOHTaKTUPOBaN CO BCEMY NMOBEPXHOCTAMY UHCTPYMeHTa. He KnaauTe UHCTPYMEHTbI APYr Ha Aipyra, MOCKONbKY
B pe3yNbTaTe 3T0r0 NPOHUKHOBEHNE Napa U APeHaX KOHAeHCaTa MOryT BbiTb HapyLueHbl. He neperpyxaiite

noToK. CunbHo 3ar| NOTKM ANA UHC cnepyet 06pad Bbl YPHbIM
p cnp pasp

NPEAYNPEXAEHWNE: 06paboTka MeTopom Kcnpecc-C (c e napa) ucnonb3yeTcs ToNbKo B
3KCTPEHHbIX CyyasX 1 He np ana e WHC WHC p
FKCnpecc-Cref cnepyet 06pad no TV W B NOTKAX, CNELMaNbHO NPe/iHa3HaueHHbIX AnA
UCNONb30BAHNA NPY IKCMPECC-C W3penn, METOZIOM 3KCNPecc-CTepUni3aLii, Nojnexar
HeMe/IneHHOMY 1Cnob30BaHMIo. He xparuTe ux Ana noc 0 Orp: , Kacalouveca
UCMONb30BaHIA MeTOa JKCNpecc-cTep M. B TeKylLieii p C p ANSI/AAMI ST79 w npasunax
NeyeBHOro yupexeHua.

NPEAYNPEXXAEHWE: A NOBTOPHO 06pab: VHCTPYMEHTbI 0HOPA30BOr0 MCMONb30BAHMA.

NPEAYNPEXOEHWE: UncTpymenT u/wnmn P ANA MHC nepyer crep CTIONHbBIM LMK/IOM CYLLUKIM, NOCKOIbKY
0CTaTOYHaA BNara nocne I MOXET CTaTb p! nATeH, 06ec
U PABUMHbI.

MPEAYNPEXAEHWE: HecmoTpa Ha To, uTo OUMCTKI UHC Gblnu MeToZioM npu

TeMnepaType 121 °C 8 TeyeHue 30-MUHYTHOTO NOAHOTO LMKNa, nonbsoBaTenb LOMKeH y6eAuTbCA, UuTo NpH

noTKa ANA ¢ VHC HE NeperpyeHbl, U3-3a Yero BPemA CyUIKN MOXeT
6|>m> HepaBHOMepHbIM. Bpema CyLLKi ABaALATL MUHYT MOXET He NOAACPKUBATLCA NP UCTIONb30BAHUM NOTKOB ANA
WHCTPYMEHTOB B FPABUTALIMOHHOM LUKTe.




MPEAYNPEXAEHUE: 3awuTHble KoNNauku ANA ECTKUX HaKOHEUHIKOB MHCTPYMEHTOB CNIeAYeT CTepunu30BaTh He bonee 5 (naw) pas.
6

I cTep KonnauKku C TPy6OK.
NPEAYNPEXAEHUE: C: TpyLLM CefyerT T TONbKO B YCIOBUAX NPeiBApUTENbHOTO BaKyyMa.
Ycnosua xpanenus
Mocne ¢ UHC XPaHATCA B YCTOIi 30He, 3aLVLLIEHHOI OT Nepenajios TemnepaTypb it BNaXHOCTH, ¢
[ ] ¥ npasin.
JIONOHUTENbHAA UHOOPMALINA
. 0 Kacatoulyioca PHOIf 06p WHC HOXeil ¢ NIe3BUEM U APYruX

CneLuanbHbIx VIH(pr;VIeHTOB, M. Ha caiiTe https://www.storzeye.c -and-care/i are/
« MHhopmaLiuio 06 04NCTKe INEKTPUYECKUX MHCTPYMEHTOB CM. B PYKOBOZCTBE Blafieiblia MHCTPyMeHTa.
« [inanony it uHGof Kacatoueiica PHoif 06p ) MYeCKIX UHCTP .
- ASCRS/ASORN Special Report Recommendations for the cleaning and sterilization of intraocular cataract surgical equipment. J. Cataract
Refract. Surg. 2007; 33(6):1095-1100.

- ANSI/AAMI ST79, Tekywian pegakuua, comprehensive guide to steam sterilization and sterility assurance.
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IHCTPYKLIIA 3 06POBKM

3ATANIbHI KOMEHTAPI

Hacryni i IH(Tp)’KLlII 6ynv| 3aTBep/PKeHi KoMnakielo Bausth + Lomb sk HPM)JATHI [ANA NIATOTOBKY MeJIUHOro BUpo6y 7o N0BTOPHOrO
BUKOPUCTHHA. Tb 33 OCATHEHHA npu i 06po6Ky 32

132 yuacTi nepcoHany ycraHoBM Hece npauiBHMK, AKUii an(ouye 06po6Ky. Lle Bimarae nepeipkit Ta perynapHoro Mommpmury npouecy Tak
€amo, Gyab-#iki BifIXuneHHA CniBPOGITHUKa, AKIIi BUKOHYE 0GPOBKY, BiA HaAaHMX iHCTPYKLLiA i
npeaMeT eGeKTUBHOCTI Ta Hec Hacnipkis. Ycinp p Tac i3auii peBip! nepen
Tx egexuBHicTs Bi/l 6araTbox GaKTopiB, i KOMNaHiA MOXe HaZlaTh NuLLe 3aranbHi BKaziBKi L0/0 HaNeXHOro

OUULLIEHHA Ta CTepUAI3aLil NPUCTPOiB.
fIKLLO He BKA3aHO iHLLe, MPUCTPOT NoCTavaloTbeA 3 Bausch + Lomb y HectepunbHOMY CTaHi Ta He NiANAraloTh BUKOPUCTaHHIO 663 OUNLLEHHS,
Je3iHdekwii Ta crepunizaii.
Ui iHeTpykuii npm;uauem ANA BUKOPUCTAHKA NuLLIe 0co6amu, AKi MaloTb HeOOXi/IHi 3HaHHA Ta NiAroToBKY.
Qumwy Ta aesi MOBUHHI NpoiTH idikaito Ta nepesipky, W06 3acBiAUNTY NPUAATHICTb ANA
LinboBoro npusuaqeuuﬂ.

He 3amouyiiTe iHCTpyMEHTI B PO3uiHaX, LLIO MICTATb X0 360 XMOPUAK, OCKINbKM BOHI MOXYTb BUKUKATH KOPO3ito Ta

NOWKOAUTA IH(prMEHT

« He iKpOXipypriuHi iHCTpyMeHT! B it MUIAHIT MaLLUHI, AKLLLO BOHA HE M€ AENIKATHOTO LMKNY.

He oﬁpoﬁnswne €NeKTPUYHI IHCTPYMEHT B YNbTPA3BYKOBIii 0UMCHIli MALLIHI.
He 06pobnaiite 0AHOPa30Bi iHCTPyMeHTH.

IHCTpYMEHTY. IHCTpyMeHTH, 06poGneni MeTofoM WBIAKICHoT CTepunisaui, niAnAraloTs HeraiiHoMy BuKopucratio. He 36epiraiire ix Ana
N0AANbLLOTO 3aCTOCYBAHHA. OGMEXeHH 1140710 BUKOPUCTAHHA MeTOAY LIBWAKICHOT CTepuni3aLii AuB. y moTouHiit pefakyii craHaapris
ANSI/AAMI ST79 Ta npaBunax nikyBanbHoro 3aknagy.

0cobnuBoi yBaru ni Yac 0YMLLEHHA BUMaraioTb A0BT BY3bKi KaHiofi Ta rnyXi 0TBOPH.
He BuKopucToByiiTe Ljto npoLiefiypy ANA anMasHuX HOXiB.
OBME)KEHHil LL0/10 NOBTOPHOI 05POBKU

ToBTopHa 06p06Ka BiAMOBIZHO A0 HaBeZeHUX HIKYE IHCTPYKLit He OBUHHA HeraTUBHO BINMBATU Ha GYHKLOHNbHICTL IHCTPYMeHTIB.
TepMiH Cny»6u IHCTPYMEHTY BIUBHAYETBCA CTYNIEHEM 10r0 3HOLLYBAHHA Ta MOLIKOZKEHHA B NpoLieci ekcnnyatali.

IHCTPYKLIT

Micue BuKopuctaHHs
« HeraiiHo nicnA BUKOPUCTAHHA IHCTPYMEHT NiANATAE OUMLL Bl
nanepoBoi cepBeTKu.

« [HCTpYMeHT cip yTpuMyBaTI BONOTYM, 11406 3an0GirTH BUCUXaHHH 336PYAAHEHD Ha HbOMY.
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MONMEPEMAMEHHA:  He 3amouyiite iHCTPYMEHTU B PO34MHaX, LLO MICTATb XA10P 360 XNIOPUAK, OCKINbKM BOHM MOXYTb BUKANKATU KOPO3ilo
Ta NOWKOAUTY iHCTPYMEHT.
MONEPEAMEHHA:  0nHopa3oBi iHCTPYMEHTI He NiANAraloTb NOBTOPHiil 06po6Li.

3anobiraHHa NowWNPeHHI0 iHdeKLil Ta TPaHNOPTYBaHHA

« IHCTpyMeHTY NoBMHHI GyTu NOBTOPHO 06p06eHi AKoMOra WBMAwIE.

« [HCTpyMeHTV Cnij NOMICTUTY y BiZNOBIAHNI KOHTefiHep, W06 3aXMCTUTI NePCOHaN Bifj 3aPaXeHHA Mif] YaC TPAHCMOPTYBAHHA 0

30HU Ae3iHdexuii.

NigroroBka Ao Ae3iHeKuii Ta ouniLeHHA
MepcoHan 30608'A3aHuil LOTPUMYBATUCH YHiIBEPCANbHIUX 3aX0AiB 6e3neky (y ToMy YNCTi BUKOPUCTAHHA HanexHuX 3acobiB iHanBiayansHoro
33XUCTY — PYKABIYOK, 3aXHCHOT Mackw, GapTyXy ToLLo) BIAMOBIAHO 0 NPaBWA NiKyBANbHOIO 3aKNazy.
ABTOMaTU30BaHe oqumeunu Ta Telelma p,eSIHlI)eKI.[IR

MONEPEAMEHHA:  He POXIpYPriYHi iHCTPYMeHTH B
[NIenikaTHoro LNKNY.

. JloTpumyiitech iHCTPYKLil BUPOGHIKA MUIIHOT MALLMHI.

i MUIHIT MaLLWHI, AKLLO BOHA He Ma€e

I'Ipouec LBUAKICHOT CT€pW|I33LlII NOBUHEH BUKOPUCTOBYBATUCA NULLe ANA EK(TpEHOI HOBTOPHOI o()poﬁku a He 1A NNaHoBOi (TEpMﬂBauII
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. [oMiCTiTb IHCTPYMEHT y BIAANOBIAHY YNCTY EMHICTb, HAMOBHEHY CBIXIM MUITHIM P 3 HeifTp pH, np 3rigHo
3 BKa3iBKamu swpo&uma BuKkopucToByiiTe nuLLe MuitHi po3umHu, AKi No3HaYeHi Ana BUKODUCTAHHA 3 MEAUYHIMIA NPUCTDOAMI 4t
XipypriuHiMU IHCTpyMeHTamu. IepeKOHaiTecs, O IHCTPYMEHT NIOBHICTIO 3aHypeHUi y MiikMii po3uuH. Haepei Hinkie ymosi
nepesipanuca 3 BUKODUCTAHHAM MUiiHOTO 3aco6y 3 HeiTpanbHum nokasHukom pH (Steris ProKlenz NpH) fin BuaaneHHs cunbhmx
3a0pyAHeHb opraiyHoro noxofxeHHa (xypan Biomedical Instrumentation and Technology, 2007; 41 (4): 324-331).

. BuKopucToByIouM M'AKY LWITKY ANA UMLLIEHHA, 00ePeXHO NPOTPITb YCi MOBEPXHi IHCTPYMEHTY, 3aHyPIOt0UM IHCTPYMEHT Y MUiiHUiA PO3unH
NpUHaIMHI Ha 5 XBINUH. OuLLYiiTe IHCTPYMEHT, MoKy He Oyzie BUAaneHo Becb BUAUMMIT 6pyA.

. [pomuiite iHCTpyMeHT, noTp fioro nig BOZOI0 30 CeKyH, #ioro, 1106 Bai
n0BEpXHi Ta nop ONUHMANCA NiA CTP BOAW. Sanexto Bif} PO3Mipy IHCTPYMEHTY Ta KinbKOCTi 3a0py/HEHHA MoXe
3Hazl06UTHCA 0NIATKOBE NPOMUBAHHA.

. TomicTitb iHCTPYMEHT B yIbTp BaHHY, CBIXUM P JNA YNLLEHHA 3 Heil pH, i 06p
YNbTPa3BYKOM NPOTATOM 5 XBUNMH. BUKOPYUCTOBYiiTe MuLLIe MUiiHi PO34iM, AKi M03HaYeH] ANA BIKOPUCTAHHA 3 MEAUYHUMN
NPUCTPOAMY YK XIpypriYHUMU IHCTPYMeHTamu. [TepeKoHaiiTecs, Lo iHCTPYMEHT NMOBHICTIO 3aHyPeHMiA Y MUiiHUiA po3uiH. He
nepeBaHTAXY/iTe yNbTPa3BYKOBY BaHHY Ta He AOMYCKaiTe KOHTAKTY IHCTPYMEHTIB OAUH 3 OAHUM Mif} Yac ounLLieHHs. He obpobnaiite
DIi3HOPIAHI MeTann B 0AHOMY LMKNi YNbTPa3BYKOBOTO OUMLLEHHSA.

TMONEPEMKEHHA:  He 06pobnaiite enekTpUUHi IHCTPYMEHTY B YNbTPa3BYKOBIi OUUCHIl MaLLWH.

7. MuiiHuit po34vtH Cnip 3MIHUTU B0 TOTO, AIK BiH NOMITHO 330pYAHNTBCA. anTpaasyKosy BaHHY Cifl 3NUBATY Ta OYNLLIATH KOXKHOTO fIHA,
KON BOHA BUKOPUCTOBYETbCA, 360 acTilule, AKLIO NOMITHi Jlotp! b IHCTPYKLii LLi0/0 OUNILLIEHHA Ta
3NMBY BOAV 3 YNbTPA3BYKOBOI BaHH.

. 3a HeobXiAHOCTI NOBTOPITb KPOKM 4-6, AKLLO Ha IHCTPYMEHTI 3anuWMANCA BUANMI 36pYAHEHHS.

. Tpomuiite iHCTPYMeHT, NOTPUMABLLM i0ro il Tennoto npoTouHoto Bogolo (Bia 27 °C 4o 44 °C/ Big 80 °F fo 111 °F) woHaiimeHwe
30 cekyHg, obepraiite iforo, 106 BCi N0OBepXHi Ta NOPOXHUHM ONUHUINCA N CTPYMeHeM BOAU. 3aNIexHO Bifi Po3Mipy HCTPYMEHTY Moe
3Hapi00UTHCA JOAATKOBE NPOMUBAHHA.

10. Akwo B IH(prMEHTI €NpOCBiTH, NPOCBITH CNlify MPOMUT 3 [J0TIOMOT0I0 WINPHUA, HAMOBHEHOTO 50 Ky6. cm Tennoi AMCTUABbOBaHOT a60

[I€i0Hi30BaHOT BOAW, BUKOPUCTOBYH0YM 3aNipHUIii KpaH TaK1M YMHOM:

a.  BseiTb KaHionio Wwnpuua B Men3ypky 3 Tennoto (8ia 30 °C ao 40 °C/ Bia 86 °F no 104 °F) auctunboBaHoto um eioHi30BaHoK
BO/1010 Ta HANOBHITb LWNPHL A0 N03HauKM 50 Ky6. cM.

b Min'ennaiiTe KiHYMK WNPHULQ 4O LEHTPANBHOTO 3aNiPHOFO KPaHa.

. MMoBepHiTb pyuKy 3anipHoro KpaHa Ao oxonnoBaHoro (acnipavis) abo oxonntotoyoro (ipuraia) 3'eaHyBaya Jlioepa, o6 pignHa
noTpanuna Ao BiANOBISHOTO 3'€HyBava.

d.  Nip'ennaitte 3anipHuii kpaH Ao BIANOBIAHOrO po3'eMy Jlioepa Ha IHCTPYMEHTi.

. HamucHitb Ha nopLueHb WpuLa, wo6 NponycTUTy PiAHY Yepe3 NPOCBIT B iHLLY MeH3ypKY ANA HanexHol yTunisauii. He
BCMOKTYiiTe PiAUHY ANA NPOMUBAHHA Ha3az Yepe3 NopoxHuHy. Bin'eanarite wnpuy. Bin'eanaiite wnpuu/3anipHuii kpax
Bifl IHCTPYMeHTY.

f. ToBTOPITH KPOKM a—e NPUHAIMHI TPUYi ANA KOXKHOT NOPOKHUHU.

g.  3anoBHitb Wwnpuy 50 Ky6. cM NOBITPA, NOBTOPHO NPUEAHaiTE 3aNipHIil KpaH i, HATUCHYBLUW Ha NOPLLEHb, NPONYCTiTb NOBITPA
Yepe3 KOXHY NOpOXHUHY. Bip'eaHaliTe wnpuw/3anipHuii KpaH Bif iHCTPyMeHTY.
MPUMITKA: YHiepcanbHuii Habip Ana o6cnyrosyBanHa CX7120 MiCTUTb WnpuLy i 3anipHuii KpaH, NPUAATHMIA ANA 0uMLLUEeHHA
NOPOXHUH IHCTPYMEHTY.

1. 3aHypTe iHCTPYMEHT y YMCTY EMHICTb 3i CBIXO010 J1ei0HI30BaHO a60 AVCTUNBOBAHOI BOAOIO Ta 3aMOYITh IHCTPYMEHT LLOHaliMeHILe Ha

~

[

o

© o

TPU XBUAMHM.
12. 3aHypTe iHCTPYMEHT Y AipYry YNCTY EMHICTb 3i CBI010 A€iOHI30BaHOI0 a60 AUCTUNbOBaHOI BOAOID Ta 3aMOYITb LLOHaliMeHLLE Ha
TPU XBUAVHM.
13. 0CTaTo4HO MPOMMUIIT IHCTPYMEHT CTe e abo BO/100 NPOTArOM NPUHAVMHI 30 ceKyHz, 06epTaloun
THCTPYMEHT, 06 BCi MOBEPXHI Ta MOPOKHIHY OMUHIANCA Nij} MPOTOYHOIO BOAOK.
Desindekuia

Y 38'A3KY 3 NOTEHLIAHUM PU3UKOM HEMOBHOrO BUAIANEHHA 3ANMLLIKIB XIMiYHUX PEYOBYH 3 NOBEPXHI IHCTPYMEHTY Ta BUHUKHEHHS

HeCUATABIX peaKLi/i Komnatia Bausch + Lomb He pekomenye BIKOPHCTOBYBATH PiAKi Ae3indikyloui abo crepunizyloui ximidmi 3aco6u.
pouiezlypy TennoBoi Ae3iHdeKuyi iHCTpyMeHTiB B i MaLWHI AUB. y PO3ini «<ABTOMATI30BaHE OUMLLIEHHA

Ta TepmiuHa AesiHpekuiar.

CywiHuA

(06epesxHo BUCYLLITb IHCTPyMeHT 6e3B0PCoBOI0 XipypriuHolo cepBeTKok abo npoayiite NoBiTpAM i3 MikpoinbTpom.

TexHiuHe 06cnyroByBaHHs, nepeBipKka Ta TeCTyBaHHA

Z B”KOPM(T_OBWTE "m'lf'e pO_M!H” ﬂ"ﬂ_ 4HLIeHHA 3 HeiTpanHit pH. N MlicnA ounwLLeHHA OTNAHBTE IHCTPYMEHT, 106 nep A, U0 BC BUAUMI BU/ANeHi, a iHCTPYMEHT NPaLIoe HaneXHUM YUHOM.
3. AAK1L40 Ha IHCTPYMEHTI NOMITHI CunbH MOXe A pyuHe nonep LLICHHA MUHIM P 3
HeiiTpanbHum pH. naKysamm
4. CrigkyiiTe 32 TAM, W06 YCi WapHIpHI {HCTpYMeHTH Gy POSKPWTI, & IHCTPYMEHTA 3 NPOCBITaMit eEKTUBHO NPONYCKAAM MUiHIiE PO3UUH. YnaKyiiTe HCTPYMEHT y BIAMOBIAHIIE NaKeT 1A CTepuni3aui, 06TOPTKY UEHTPaNbHOT KIMHATU MOCTa4aHHA 460 10TOK.
AKIL0 Y MUiiHilt MaLWKi nepezi6ayeHo BUKOPUCTaHHA NepexiaHuKiB And npocany, KOPUCTYIATECA HIMU ANA IHCTPYMEHTIB 3 NPOCBiTOM. (Tepunisauiu
5. Tlomiusaiire HCTPYMEHTN Y BIANOBIAHI MIfCTaBKM, 40 a60 KOHTaKTY iHC B opuH AIKLLLO iHLLe He 3HAUNTCA Y BKA3IBKaX LLOO BUKOPUCTAHHS, AKI HAAAIOTLCA PA3OM i3 KOHKPETHUM IHCTPYMEHTOM, IHCTPYMEHTH Ta N0TKM AnA
3 ORHUM. HUX MOXHa CTepuni: TaKumn cTepuni3auii Bonorum Tensiom (napoto):
6. 0Gpobnsire iHCTPYMeHT BIAMOBIAHO A0 yMOB, Hitkye. TpUBAICTb Ta yMOBI OUMLLIEHHS 3a/1exaTb B CTyNeHs 3a6p S yMHa BIC paTypHa ¢ i3auis B i2 132 °C (270 °F) NOTATOM 4 XBUAMH; B 3aTOPHYTOMY CTaHi.
mapymemy HaBenem HIDKYE YMOBY NIEPBIPANICA 3 BUKOPUCTaHHAM MIiiHOT0 3aC06y 3 HefiTpanbHum noka3hikom pH (Getinge ﬂgauummxmm””w yac (ym,HHﬂ
CUbHYX 3a6f p (ypHan Biomedical Instrumentation and Technology, A - o o
2007: 41 (4): 324 331) - G B i: 121 °C (250 °F) npotarom 30 XBUNWH; B 3arOpHyTOMY CTaHi. [IBaAUATUXBUAMHHMI
! ) . vac cymmuﬂ Konu BUpI6 ynakosaumm B iHAVBIAYaNbHYIA NaKeT.
Fran Yac ypa « WBupkicHa (excnpec) crepunizavia B agToknai: 132 °C (270 °F) npotarom 10 XBUNUH; y Po3ropHyTOMY, ane HaKpUTOMY CTaHi.
> > - J1BapuATUXBUAMHHNI YaC CYLIIHHA.
MITTA 38 30°C(86°F) TMONEPEMKEHHA:  IHCTpymeHTH, Lo 06pobAAIOTLCA B 3ar0pHYTOMY NOTKY ANA IHCTPYMEHTB, i PO3MiLLyBaTH TaKIM YMHOM, L1406 napa
Murra' 10x8 40°C(104 °F) MOrNa KOHTaKTYBaTH 3 ycima I iHCTpyMenTy. He Harp iiTe HCTPYMEHTY O/AMH Ha O[IHOTO, OCKINbKY Lie
Murra! 10%8 30°C(86°F) MOXe 3a6r0KyBaTH NIPOHIKHEHHA Napit Ta fipeHaik KoHAeHcay. He nepe Te 7I0TOK. BaXKKO 3BaHTaKeHi nOTK
INA THCTPYMeHTiB cnip 06pobuTh 3a BIC DaTypHOi nonef YYMHOI CTef napok.
MlpomusaHHA 3x 30°C(86°F) MONEPEMKEHHA:  06pobKy MeToA0M LWBMAKICHOT CTepuni3aLii (3 HeraiiHM BUKOPUCTAHHAM Naph) C1ifi BUKOPUCTOBYBATM NMLLE B
(OcTatoyHe NpOMUBaHHA - on o o oo oF12 €KCTPeHUX BUNaJikaX, BOHA He NPU3HaYeHa ANA NNaHoBOT CTepUNi3aLlii iHCTPyMeHTIB. IHCTpyMeHTH, 06pobneni
3 nigirpisom 50.xe npu Temeparypi 80 °C (176 °F) abo 10 x6 npu Temneparypi 90 °C (194°F) WBMKICHOI CTepuAi3aLlielo, nijj 06poBAATM 0KPEMO a60 B NI0TKAX, CewjianbHO MPU3HAYEHUX ANA BUKOPUCTHHS
3 " WBMAKICHOT cTepuni3auii. INCTpymenTu, 06pobrieni meTofom LWBMAKICHOT cTepuni3auii, nianAraioTb HeraiHomy
Cywitna ﬁop S?E;;Balg)'f V1 COCTEPEEHHA — HE NEPEBILIYUTE TEMNEPATYpy BUKOpHCTaHHIO. He 36epiraiire ix ana 0 3acTocyBaHHs. O 110710 BUKOPUCTaHHA MeTofly
WBMAKICHOT CTepuni3aLii AWB. y noTouHiit penakuii crangaptis ANSI/AAMI ST79 Ta npasunax nikyBanbHoro 3aknagy.
"MuitHwii 3aci6 3 HeiipanbHum pH: BiaperynioiiTe KoHLeHTpaLlifo BAMOBIAHO 710 BKa3iBOK BUPOGHIKa MMiiHOr 3aco6y 3 MONEPE/KEHHA:  OnHopasosi iHCTpyMeHTH He nianAraioTb NoBTopHiii 06po6ui.
YPaXxyBaHHAM AKOCTI BOZYA Ta CTYNeHs 3a0PyAHEHHA IHCTPyMeHTY. MONEPEMXEHHA:  IHCTpyMeHT Ta/abo N0TOK ANA IHCTPYMEHTIB CAlijj CTepUAI3yBaTY 3 NOBHUM LIKNOM CYLLIHHA, OCKINbKM 3aNMLIKOBA
MiiManbHi yMoBM BNAMBY AnA TEpMiuHOT Ae3iHdeKii. Bonora nicna Moxe cTatit np! noABu NAAM, Talpxl.
J0CKiNoKi 1A OMULIEHHA 4aCTO 33BAHTaXYIOTb 3Hi HCTPYMENTH, eQEKTUBHICTH CylWikHA Gyae BIAPISHATICA 3aneXHO BiA MONEPE[KEHHA:  H Hae, o p LLieHHA iHCTPyMeHTiB Gynu nepeBipexi rpaBiTauiiiHim MeTogom
0671aJHaHH, a TaKoX XapaKTepy Ta 06CATY 3aBaHTaXeHHA AnA 06POGKA. ToMy NapameTpyt cyLuiHHa npu Temneparypi 121 °CpoTAToM 30-XBINIMHHOT NIOBHOTO LUK, KOPUCTYBAY MOBUHEH NEPEKOHATUCA,
LINSXOM CTIOCTEPEXEHHA. 110 1IpH BUKOPVICTaHHi N0TKa ANA C ii HCTpYMeHTH He iHaKILIe Yac CywWiHHA MOXe
" L . ) GyTi HepiBHOMipHUM. [IBAUATUXBUNMHKMI YaC CYLWiHKA MOXe He MIATPUMYBATICA PY BUKOPYUCTAHHI NOTKIB ANA
7. Ticna 06po6ky yBaxHO NepeBipTe IHCTPYMEHT LLOAO YNCTOTH, Gy/b-AKIX 03HAK NOLKO/KEHH Ta HanexHoi pobotu. AKwo nicna HCTRYMeHTIB y MaBiTaLiiHOMY LK,
06po6KI Ha HCTPYMEHT 3anuwunica BUANMI 330pyAHeHH, /oro Cifi NOBTOPHO 06po6uTY aBo ouncTuTY BpyYHY. Py A s y . o . . ’ .
MONEPEMKEHHA:  3axuci KoBnauky AnA XOPCTKIX HAKOHEUHNKIB IHCTPYMEHTIB C1ip cTepunisyaTi Tpoxu Ginblue n'atit (5) pasis.
Pyune ounwents 3a60poHeHo CTepuAiayBaTH 3aXIICHi KOBNAUKM CUNIKOHOBHX HAKOHEUHMKIB TPY6OK.
1. Po36epiTb IHCTPyMeHT, AKLLIO Lie MOXABO, Ta NepeBipTe Ha HaABHICTb NOLIKOAXeHb abo Kopo3ii. NONEPEMKEHHS:  C i rpywi cnig ¢ fiMue 32 yMOB BakyyMmy.
2. Tonep POMMUITE IHCTPYMEHT, iioro nip p BOJI0K0 30 cekyHg, obepraitte iforo,

ONUHUANCA Nifl C BOAW. 3aNeXHO Bifj PO3MIpy Ta CTyneHA 3a6pyAHEHHS IHCTPYMEHTY Moxe

11406 BCi noBepxHi Ta
A

36epiraHua
Micna crepuni3awii ynakoBaHMil iHCTPYMeHT MoXHa 36epiraTit Ha YnCTiil AinAHL, BinbHiil BiZ BNAUBY HaAMIPHOT TeMnepaTypy Ta BoNorocTi,
3[i/IHO 3 NPaBUNaMV BALLIOi YCTaHOBH.



[10AATKOBA IHOOPMALIIA

[InA oTpuMaHHA A0AaTKOBOT iHOpPMALi LL40z10 06pOBKH iHC B Ta iHdopmaLii woao 06pobkm HOXIB Ta iHLIMX
cnewianbHyX iHCTpyMeHTiB, AuB. https://www.storzeye.com/i i -and-care/i are/

LL{o6 oTpumaTyt iHGOPMALIiH LLIOAO YNLLEHHA eNEKTPUUHIX IHCTPYMEHTIB, 3BEPHITbCA A0 NOCIGHUKA KOPUCTYBAYa IHCTPYMEHTY.
[lonatkoBy iHhopmatito LL0A0 06pOGKI OGTaNbMONOTIHUX IHCTPYMEHTIB AVB.:

- ASCRS/ASORN Special Report Recommendations for the cleaning and sterilization of intraocular cataract surgical equipment. J. Cataract
Refract. Surg. 2007; 33(6):1095-1100.

- ANSI/AAMI ST79, noTouta pepakuis, comprehensive guide to steam sterilization and sterility assurance.
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